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Protocolo para dessanilização de peptídeos: Laboratório de Espectrometria de 
Massas, Grupo MAS 

 
Adaptado de Gygi´s et al. 

 

Materiais: 
 
SepPak 50mg – Waters (WAT 054955) 
 
Seringa (10ml) com cano adaptado  
 
Reagentes: 
 
Metanol (MetOH) 100%; 
 
Acetonitrila (ACN) 70%, ácido fórmico 1% (FA) em água; 
 
Ácido fórmico (FA) 1% em água; 
 

Antes de iniciar a dessalinização, acidificar a amostra com TFA 0,4% 
(ácido trifluoracético). Checar o pH da amostra. O pH deve ser ≤ 3. 

 
 
Protocolo: 
 

1) Ativar com 1 ml de MetOH; 
 

2) Lavar 2X com 1.5ml de ACN 70%, 1% FA; 
 

3) Equilibrar 2X com 1.5ml de 1% FA; 
 

4) Passar a amostra; 
 

5) Lavar 2X com 1.5ml de 1% FA; 
 

6) Eluir em tubo de 1.5ml 2X com 250ul de ACN 70%, 1% FA; 
 

7) Secar completamente em speedvac. 
 
Considerações importantes: 

✓ Não deixar a resina secar em nenhum momento do procedimento; 
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✓ Manter a coluna sempre na posição vertical; 

✓ Passar as soluções pela coluna com um fluxo baixo e constante (1 gota por  

segundo) 

  
 


